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Sayin kullanici,
litfen bu trdn bilgilerini dikkatlice okumak igin bir dakikanizi
ayirin. Kompresyon terapinizin optimum etkinligi igin!

Kullanim amaci

Bacaklarin flebolojik hastaliklarini tedavi etmek igin
kompresyon coraplari kullanilir. Endikasyona bagli olarak
farkl Griinler kullaniimaktadir.

Tibbi kompresyon coraplarinin etki sekli

ilgili endikasyona ve kontrollii basinca gére ayarlanmis
Urlinlerle kan donust hizlandirilir, dokudaki mikro
sirkllasyon iyilestirilir ve lenf akisi artar.

A Onemli bilgiler

Medikal kompresyon coraplarini mutlaka doktorunuza
danistiktan sonra kullanin. Kompresyon coraplarinizi her gin
giymeniz ve dizenli tibbi kontroller yaptirmaniz, tedavi-

nizin basarili olmasini saglar! Coraplar tibbi egitim almig
uzmanlar tarafindan teslim edilmelidir. Medikal trtin saticiniz,
kompresyon ¢oraplarinizi nasil dogru sekilde giyeceginiz
konusunda size tavsiyede de bulunacaktir. Coraplarinizi
giydiginizde akut bacak agrisi veya cilt tahrisi yasarsaniz
|utfen derhal doktorunuza danisin. Yapiskan bantlarin temas
ettigi bolgelerde cilt reaksiyonlarini énlemek icin bantlar
giin boyunca birkac kez hafifce hareket ettirin. Urtinlerimizi,
kapsamli kalite glivence sirecimiz dahilinde test ederiz.
Sikayetiniz olursa lutfen medikal Urlin saticinizla iletisime ge-
¢in. Hasarlari kendi basiniza onarmayin, corabi satin aldiginiz
medikal Urlin saticisina geri goturun. Diger giysilerle surttn-
meden dolayi olusabilecek lif topaklari, corabin kalitesini
olumsuz yonde etkilemez.

Bakim

Urtin hemen kullanima uygundur. ilk kullanimdan énce
yikamanizi tavsiye ederiz. Ardindan her giin elle veya
makinenizin hassas ayarinda yikayin. Coraplari yumusatici
icermeyen bir hassas camasir deterjaniyla (Spring® 6zel
deterjan) maksimum 40 °C'de ayr yikayin ve iyice durulayin.
Coraplar makinenin hassas sikma ayariyla sikilabilir, ancak
elle burularak sikilmamalidir. Kompresyon ¢oraplarinizi ku-
rutucunuzun hassas ayarinda havayla kurutabilirsiniz, ancak
birisiticinin tzerine koymayin veya dogrudan gines 1sigina
maruz birakmayin. Coraplari asla Uttilemeyin. Coraplarinizin
etkisini korumak icin lttfen hicbir kimyasal temizlik maddesi,
benzin veya yumusatici kullanmayin. Bu maddeler 6rme
kumasa zarar verir. Kompresyon ¢oraplari kati ve sivi
yagdlardan buytik dl¢clde etkilenmez, ancak merhemlerle
temas etmemelidir. Genel bir kural olarak, silikon kapli
yapigskan bantli coraplar ¢ozicller, merhemler, nemlendirici
yikama losyonlari ve vicut kremleri ile temas etmemelidir.

Aksi takdirde yapiskan bantlarin yapisma gtict kalici olarak
kaybolabilir (bacak kili ve kuru cilt de yapiskan bantlarin
islevini sinirlayabilir). Coraplari kuru ve miimkunse orijinal
ambalajinda glinesten ve isidan koruyarak saklayin.

Lutfen ters yiiz ederek yikayin ve yumusatici
kullanmayin!

Hassas ayarda yikayin
K Agartici kullanmayin
Nazikce kurutun

& Utiilemeyin

§§ Kuru temizleme yapmayin

Malzeme bilesimi

Poliamid (Polyamid), elastan (Elastan) ve bazi Urlinlerde
pamuk (Baumwolle) kullaniimaktadir. Spesifik bilgiler,
corabiniza dikilmis tekstil etiketinde mevcuttur.

Endikasyonlar (12/18 tarihli AWMF 037/005 Tibbi Kom-

presyon Tedavisi yonergesine de bakin)

— Venoz semptomlarin ve kronik vendz hastaliklarda yasam
kalitesinin iyilestiriimesi

— Venoz 6demlerin 6nlenmesi ve tedavisi

— Venoz cilt degisikliklerinin dnlenmesi ve tedavisi

— Egzama ve pigmentasyon

— Dermatoliposkleroz ve beyaz atrofi

— Nukstn 6nlenmesi dahil olmak tizere vendz bacak Ulser-
lerinde tedavi ve agri azaltma

— Arteriyel ve venodz bacak Ulserlerinin
tedavisi (bkz. Kontrendikasyonlar!)

— Varis

— Varis tedavisinden sonraki ilk asama

— Fonksiyonel venoz yetmezlik

— Vendz malformasyonlar

— Venoz tromboz

— Tromboz sonrasi durum

— Posttrombotik sendrom

— Mobil hastalarda tromboz profilaksisi

— Lenfoédem

— Hamilelikte 6dem

— Travma sonrasi/ameliyat sonrasi 6dem

— Siklik idiyopatik 6dem

— 2. evreden itibaren lipodem

— Hareketsizligin bir sonucu olarak olusan konjesyon
durumlari (artrojenik konjesyon sendromu, ekstremitede
parez ve kismi parez)

— Meslek kaynakli 6dem (ayakta, oturarak yapilan isler)

— Degisiklik mimkin degilse ilaca bagh 6dem

— Fonksiyonel venoz yetmezlik esliginde adipozite

— Bacaklarda iltihapli dermatoz

— Hamilelikte bulanti, bag donmesi ve konjesyon sikayetleri

— Yanik sonrasi durum

— Yara izi tedavisi

Giyme onerileri

Coraplari sabah kalktiginizda, bacaklariniz hentiz
sismemisken giyin. Lutfen kompresyon corabini st
kismindan veya yapiskan kenarindan ¢cekmeyin, ellerinizle
asagidan yukariya dogru kaydirin. Orme kumas kolayca

Giyme talimatlari, kapal burun

giymek ve korumak igin ev tipi lastik eldiven giymenizi
tavsiye ederiz. Taki ve uzun tirnaklar goraba zarar verebilir.
Tibbi uzman saticiniza Spring® silikon noktali eldivenler icin
sorunuz.

1.

Giymek icin corabi ayak kismina kadar ~ Bacak bolimunt dikkatlice

ters gevirin. Ayak bolimind ayak

Corabin kalan kismini germeden

topugunuzun Uzerinden ¢ekin. Lutfen esit bir sekilde ¢ekin. Son olarak

parmaklarinizin ve ardindan ayaginizin ~ corabi ucundan veya yapiskan kenar-  ¢orabi kirisiksiz hale gelinceye kadar

Ustiine cekin.

Giyme talimatlari, acik burun

dan yukar gekmeyin.

bacaginizin tzerinde dagitin.

1. 2.

Urtinle birlikte Corabi, topuk dogru
yardimcist ile agik
uclu kompresyon yardimcisi ile bunu cekin.
coraplarinizi cok daha yapmak ¢ok kolaydir.

kolay bir sekilde gi-

yebilirsiniz. Ayaginizi,

giyme yardimcisi

topugun hemen Us-

tline gelecek sekilde

yardimcinin iginden

gecirin.

Giyme yardimcisini
gelen Spring® giyme  yerde olacak sekilde  cikarmak icin gorabin  yardimcisini ayak
cekin. Spring® giyme  6n ayak kismini geri

yuw

Ardindan giyme Corabin 6n ayak kismi

daha sonra tekrar

parmaklarinizin tizerin- dizgun bir sekilde

den 6ne dogru gekin. ileri dogru gekilebilir.
Sonra ¢orabin kalan
kismini germeden esit
bir sekilde ¢ekin. Son
olarak corabi kirigiksiz
hale gelinceye kadar
bacaginizin tzerinde
dagitin.



Kontrendikasyonlar Garanti Olcii tablosu (seri tretim) fino 1 2 3 4 5
M_utlak kofmrendikasyomar: Tibbi kompresyon go;ap\armm raf omri, uygun sekilde A-T/U cTU 75 -100 80 - 110 85120 95130 100 - 135
— lleri periferik arter hastaligi saklandiginda azami ildir. Kullanim suresi, diizenli slculeri
P g 9 Y1 ‘ o Uzunluk olculeri 1k cHIU 90 -115 95 -125 100 - 140 105 - 145 15 -155
— Dekompanse kalp yetmezligi kullanim ve uygun bakim ile maksimum 6 aydir. Bu siirenin kisa: 69 - 78 cm
— Septik flebit sonunda Urtinler garanti kapsamindan ¢ikar. uzun: 781 - 88 cm
— Phlegmasia coerulea dolens Normal asinma ve yipranma veya usultne aykiri kullanim
nedeniyle meydana gelen kusurlar esas olarak garan-
Bagil kontrendikasyonlar: ti kapsami disindadir. Urlin tizerinde Uretici tarafindan AT cT 70-90 75-105 80-110 90-120 95-125
— Eksudatif dermatozlar gerceklestirimemis, sonradan yapilan degisiklikler de Ez:”‘g‘; O;QSU‘C?' IK H 90-105 95.-115 100 - 130 105 -135 15 - 145
— Kompresyon corabi malzemelerine kars intolerans usuliine aykirt kullanim olarak kabul edilir. o
. . . - . P . n:781-88cm cG (A-T, 46 - 67 49-71 52-74 56 -79 58-84
— Ekstremitelerde siddetli duyu bozukluklari Urlin, tek bir hastanin tedavisi icin tasarlanmistir. Yeniden v ol
— lleri periferik néropati (rnegin diabetes mellitus) kullanim icin bagkalarina verilmesi durumunda, dreticinin
— Kronik poliartrit Urtin sorumlulugu sona erer. G'G Uk Blcdleri 16 <6 46-56 49-60 52-63 56-67 58-72
zuniukorcdiert F 39-53 41-56 45-60 46-62 47-64
. . kisa: 65 - 74 cm
Bu kontrendikasyonlarin dikkate alinmamasi durumunda  Bertaraf etme uzun: 741 - 84 cm CE 31-40 35-43 37-47 39-49 41-52
hicbir sorumluluk kabul edilmez. Kullanim émriintin sonunda lutfen trtint bolgenizdeki yonet-
meliklere uygun olarak bertaraf edin.
Riskler ve yan etkiler A-D cD 28-35 30-38 33-41 35-44 37-47
Kompresyon coraplari, hassas ciltte kasintiya ve cilt Bildirim zorunlulugu Eiz_n;kioééu‘cer: b e 29-36 32-40 34-43 37-45 39-48
sorunlarina neden olgbllwr. Bu nedenle yeterli dlgtide cilt i(asall duzenleme\er.nedemy\e, hast”a\:dr ve kullanicilar, saglhk uzun: 381 - 43 cm B 23-29 25-32 27-34 30-37 33-40
bakimi yapilmasi tavsiye edilir. Uzerinde olumsuz bir sonuca veya 6lime yol acan ya da yol
Asagidaki belirtilerin goriilmesi durumunda litfen goraplari acabilecek, Urtinle ilgili ciddi olaylari treticiye ve sorumlu cB 19-20 2041-22 22/1-245 24,6-27 271-30
hemen ¢ikarin ve tedaviye devam edip edilmeyecegi ulusal makama (Almanya'da BfArM) derhal bildirmekle
konusunda doktora danisin: Ayak parmaklarinda mavi veya  yikimlidir. Ayak Y 28-32 29-34 30-35 32-36 33-38
beyaz renklenme, anormal hisler ve uyusukluk, artan agri, cA 19-23 20-24 21-25 22-26 23-27
nefes darligi ve terleme, akut kisith hareketlilik. Acik parmak ayak olcust (uzunluk A -Y): Burunlu ayak 6lcusu (ayakkabi 6lcus):
15-175cm kisa: 22,5 - 25,9 cm (ayakkabi 6lclst 36 - 40)
uzun: 26,0 - 29,5 cm (ayakkabi 6lcust 41 - 45)
Olcli tablosu (seri tiretim) classico & vigento 1 HXAD MXAG 2 24X AD 24X AG 3 34X AD 3XAG 4 44X AD 44X AG 5 5XAD 54X AG 6 64X A-D 6+XA-G
ATIU cT/U (classico) 70-92 75-97 83-105 90-110 95 -120 100 - 125
Uzuniuk clcalert 1K CHIU (classico) 80110 87-120 95125 100 -130 110140 115 -150
kisa: 69 - 78 cm
uzun: 781-88 cm
AT T 62- 84 67-89 74-98 80 -102 85 -108 90-115
A-G/Ht (vigento) cH 71-95 76100 8416 90 -127 98- 137 105148
Uzunluk olculeri IK
kisa: 69 - 78 cm cG (A-T & A-G/Ht) 42 -55 44 -58 48 -62 50-67 53-73 56 - 80
uzun: 78,1-88 cm
A-G cG (yapiskan bant ile) 44 -53 51-60 46 - 56 54 -63 50-60 58 - 68 53-64 63-74 57-70 67-79 61-80 71-88
yzunluk olctleri 16 cF 39-47 47-55 41-50 49-58 45-54 53-62 46-57 56 - 66 47-60 58-69 49-62 59-71
kisa: 65 -74 cm
uzun: 741-84 cm cE 28-36 28-36 32-40 32-40 34-42 34-42 36 -46 36 -46 38-49 38-49 40-52 40-52
A-D cD 29-32 32-36 30-35 34-40 32-38 36-43 33-42 39-48 35-45 41-51 37-48 43-54
Uzunluk olcdleri ID
X cC 28-33 32-37 31-36 35-41 32-39 38-45 35-43 40-49 37-46 42-52 39-49 44 -55
kisa: 34 -38 cm
uzun: 381-43 cm cB1 24-27 25-29 25-29 27-31 27-31 29-33 29-33 32-36 31-36 34-39 35-40 38-43
cB 19,5- 20 20,1-22 221-245 24,6 - 27 271-30 30,1-33
Ayak oY 26-30 27-32 29-34 30-37 32-39 33-41
cA 19,5-20 20-22 22-245 245-27 27-30 30-33

Acik parmak ayak olcusu (uzunluk A - Y): 15 - 17,5 cm « Burunlu ayak olcust (ayakkabi 6l¢ust): kisa: 22,5 - 25,9 cm (ayakkabi 6l¢list 36 - 40) uzun: 26,0 - 29,5 cm (ayakkabi ol¢lisl 41 - 45)
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